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废水

孚日集团股份有限公司 (北厂)__

~       委托检测

~ 2025年 o1月 17日

样品名称 :

送 (受 )检单位 :

检验类别 :

报告日期 :

奁

翔

槛槲胡皂



山东孚日检测有限公司

检 验 检 测 报 告

NQ.FRJC-2o25011ooo3-02

S2025011oo03-o2

孚日集团股份有限公司
委托人及

联系电话
王先志
13573637975

样品数量

及规格

0.1L× 3  o.25L× 15
0.5L× 3  2,5L× 3

2025.1。 1o 淡黄色浑浊液体
轻微异味、无油膜

孚日集团股份有限公司
北厂排污口 2025.1.1o-2025.1。 17

崔铭新、李栋伟

双光束紫外可见分光光度计等

检验项目
色度、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、
六价铬、锑、硫化物、苯胺类

仅提供数据,丬 f∶k结论。玫结论。

濉 拥碉
签发日期 :》wt年

|月
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序号 样品编号 检测项目 单位 检测结果

1

s20250110003-02a

pH值

8,0 (22`D)

s20250110003-02b 8,0 (24,3?C)

S20250110003-02c 8,0 (25`))

’

″

S20250110003-021a

色度 倍

30/PH∶ 8.1

浅黄浑浊

S20250110003-021b 30/PH∶ 8.0

浅黄浑浊

s2025011oo03-021c 30/PH∶ 8.0

浅黄浑浊

s20250110o03-021a

苯胺类 mg/L

0。 25

s20250110003-021b 0,24

s20250110003-021c 0,24

4

s20250110003-0210a

硫化物 mg/L

0.40L

S20250110003-0210b
0。 40L

s20250110o03-0210c 0,40L

5

s20250110o03-022a

悬浮物 mg/L

20

S20250110003-022b 21

S20250110003-022c 20

6

s20250110003-023a

五日生化需氧量 mg/L

6,8

S2025011oo03-023b 7,2

s20250110o03— 023c 8.0
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序号 样品编号 检测项目 单位 检测结果

S20250110003-024a

化学需氧量 mg/L

60

S20250110003-024b 66

S20250110003-024c 91

8

S20250110003-024a

氨氮 mg/L

0,11

S20250110003-024b 0.13

s20250110003-024c 0,12

9

s20250110003-024a

总磷 mg/L

0.41

s20250110003-024b 0,40

s20250110003-024c 0.41

10

s20250110003-024a

总氮 mg/L

7。 45

S20250110003-024b 7.26

s20250110003-024c 8.23

s20250110003-026a

六价铬 mg/L

0.028

S20250110003-026b 0.028

S20250110003-026c 0.027

,
~

s20250110003-0213a

锑 mg/L

2× 10叫L

s20250110003-0213b 2× 10叫L

s20250110003-0213c 2× 10·L
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序号 检测项目 方法依据 分析方法 检出限 检测仪器

1 色度 HJ 1182-2021 稀释倍数法 2倍 /

9
乙 pH咱邕 HJ 1147— 2020 电极法 实测值

实验室pH计
(FR051)

悬浮物 GB/T 11901-1989 重量法 实测值
电子天平
(FR027)

4 五日生化需氧量 HJ 505— 2009 稀释与接种法 0.5mg/L
BOD生化培养箱
(FR133)

化学需氧量 HJ 828-2017 重铬酸盐法 4mg/L
COD恒温加热器
(FR134)

6 氨氮 HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法 0.025mg/L
双光束紫外可见
分光光度计
(FR022)

7 总磷 GB/T 11893— 1989 钼酸铵分光光度法 0.01mg/L
双光束紫外可见
分光光度计
(FR022)

8 总氮 HJ636—2012 碱性过硫酸钾消解紫
外分光光度法

0,05mg/L
双光束紫外可见
分光光度计
(FR022)

9 六价铬 GB/T 7467-1987
二苯碳酰二肼分光光
度法

0.004mg/L
双光束紫外可见
分光光度计
(FR022)

10 锑 HJ 694— 2014 原子荧光法 0.2ug/L
双道原子荧光光
度计 (FR∞ D

硫化物 HJ/T 60— 2000 碘量法 0.40mg/L /

0
乙 苯胺类 GB/T 11889-1989

肛 (⒈萘基)乙二胺
偶氮分光光度法

0.03mg/L
双光束紫外可见
分光光度计
(FR022)

———————————————————报告结束————————
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注 意 事 项

一、检验检测报告无
“
检验检测专用章

”
无效。

二、部分复印检验检测报告无效。

三、对检验检测报告如有异议,请于收到检验检测报告之日起十五日

内向本中心提出质量申诉,进行留样复测,逾期不予受理;若留样超

过保存期限,由双方按本中心有关规定协商解决。

四、本中心对委托人送检的样品进行检验的,检验检测报告对样品所

检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由委托人负

责。检验检测结果不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。

五、报告无审核、批准人签字无效。

六、报告涂改无效。

七、本报告分为正本和副本,正本交客户,副本连同原始记录一并存

档。

山东孚日检测有限公司

检验检测地址:山东省潍坊市高密市夏庄镇孚园后街 1号一楼

邮政编码:261sO0

联系电话:“3⒍2891o32
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